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สรุปผลงานโดยย่อ 
 ส่ิงส่งตรวจทุกชนิดท่ีเข้ามาในห้องปฏิบัติการ จะต้องถือเป็นส่ิงส่งตรวจท่ีติดเช้ือ/อันตรายท้ังหมดโดย
ในการปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการจะป้องกันตนเองจากส่ิงส่งตรวจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น
การสวมถุงมือ ใส่เส้ือกราวยาว และสวมรองเท้าท่ีถูกระเบียบห้องปฏิบัติการและปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง เดิมเมื่อส่ิงส่งตรวจหกเลอะในห้องปฏิบัติการ การก าจัดส่ิงส่งตรวจโดย Spill kits ชุดเก่า ท่ีมี
อุปกรณ์ไม่ครบและหมดอายุการใช้งานไปบางส่วน ท าให้การก าจัดส่ิงส่งตรวจท่ีหกเลอะท่ีผ่านมานั้นไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีได้ 
 ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการงานเวชศาสตร์ชันสูตรได้มีการทบทวนปัญหา  อุบัติการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในเรื่องอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ จึงน าไปสู่การพัฒนาชุด Spill kits ชุดใหม่ให้พร้อมใช้งาน
และถูกต้องตามมาตรฐาน IC และ LA  และอบรมเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ชุด Spill kits ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ปัญหาและสาเหตุ 

- เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ใช้ชุด Spill Kits ในการท าลายส่ิงส่งตรวจท่ีหกเลอะ ตามมาตรฐาน IC  
- ชุด Spill kits ท่ีจัดไว้นานแล้วจนของบางอย่างหมดอายุการใช้งาน เช่น น้ ายาฆ่าเช้ือ  
และของบางอย่างท่ีขาดหายไป เช่น Forcep ,ผ้ากันเป้ือน,แว่นตา,ถุงพลาสติกหุ้มรองเท้า 
- เจ้าหน้าท่ีใช้ชุด Spill kits ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 
เป้าหมาย 
     1.เพื่อพัฒนาชุด spill kits ให้พร้อมใช้งานและใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือใน  
ห้องปฏิบัติการและสามารถลดระยะเวลาในการก าจัดส่ิงส่งตรวจให้เร็วขึ้น  
     2.มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุด Spill kits ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีเป็นหลัก  
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